
BeneHeart C & S 系列 ⾃动⼼脏除颤器
快速参考指南

 

贴上电极⽚。

 

确定患者没有反应，⽽且沒有呼吸或仅
喘息。
致电紧急医疗服务！

如果不建议电击

按照提⽰进⾏⼼肺复苏。

全⾃动机型： 
⾃动⼼脏除颤器会
⾃动电击患者。 

半⾃动机型：
在 30 秒內按下电击
按钮。

 

打开⾃动⼼脏除颤器上盖。
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 如果建议电击

发送电击。


